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ABSTRAK
Pemalar optik, n dan k larutan R6G dan Fluorescein dalam pelarut methanol
dan ethanol (pada kepekatan 5 X 10.5 molar) sebagai fungsi kepada jarak
gelombang dilaporkan. Pekali pupusan, k dan indeks biasan n masing-masing
diukur pada sela jarak gelombang 200-700 nm dan 540-700 nm. Secara
keseluruhannya, hasil kajian ini menunjukkan indeks biasan R6G dan
Fluorescein dalam pelarut ethanol lebih besar daripada pelarut methanol.
ABSTRACT
The optical constants nand k of R6G and Fluorescein in methanol and
ethanol (at a particular concentration of 5 X 10-5 molar) as a function of
wavelength are reported. The extinction coefficient k and the refractive index
n were measured in the range of wavelength 200-700 nm and 540-700 nm
respectively. The results showed that the refractive index n obtained for R6G
and Fluorescein in ethanol was significantly higher than in methanol.
Kata kunci: larutan organik laser dye, indeks biasan, pekali pupusan
PENGENALAN
Laser dye adalah salah satu laser yang berupaya menghasilkan sinar selanjar
pada pelbagai jarak gelombang yang boleh dipilih dengan menggunakan
sistem prisma atau parutan. Antara medium laser dye yang paling popular
adalah larutan dye Rhodamine 6G (R6G) yang boleh menghasilkan alur laser
dalam sela jarak gelombang 572-620 nm (Boquillon et al. 1987). Umumnya
media laser dye dapat diuja untuk menghasilkan sinar laser dengan mengguna
lampu kilat berkeamatan tinggi pada kepekatan medium sekitar 10-4 molar
dalam pelarut organik methanol atau ethanol (Bass et at. 1968; Sorokin et al.
1968; Ewanizky and Wright 1973; Evertt et al. 1986). Vee and Tan (1984) telah
mengkaji kemampuan larutan dye R6G untuk menghasilkan sinar laser untuk
kepekatan larutan dye berubah dari 5 X 10-5 - 1 X 10-3 molar. Merujuk kepada
nilai kepekatan tersebut Mahmood (1989) telah mengukur nilai indeks biasan
larutan R6G dalam pelarut methanol sebagai fungsi kepada kepekatan untuk
sela kepekatan 5 X 10-6 - 10-4 molar pada satu jarak gelombang HeNe laser
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(632.8 nm) sahaja. Sifat optik larutan dye R6G dalam pelarut methanol pada
sela jarak gelombang 400 - 600 nm telah pun dilaporkan oleh Leupacher and
Penzkofer (1984) dan Lu and Penzkofer (1986) untuk kepekatan larutan > 10-2
molar. Oleh itu kertas ini bertujuan untuk me1aporkan kesan pelarut ke atas
pemalar optik (pekali pupusan, k dan indeks biasan, n) larutan dye Rhodamine
6G dan Fluorescein dalam pe1arut methanol dan ethanol pada nilai kepekatan
optimal 10-5 molar untuk satu se1a jarak gelombang (lihat kaedah dan uji kaji).
Sifat optik medium laser dye dapat dije1askan dengan pemalar die1ektrik
sebagai fungsi kepada jarak gelombang dan dapat ditulis dalam sebutan indeks
biasan, n dan pekali pupusan k sebagai,
(1)
katakan < £ > = £, - i£2
Pekali pupusan, k dapat ditentukan dari sifat transmisi optik dengan
menggunakan kaitan berikut,
I = 10 ex[-ad]
(2)
(3)
1 dan 1
0
adalah keamatan sinar cahaya selepas dan sebe1um melalui medium
berketebalan, d. aialah pekali penyerapan medium dan dapat dikaitkan dengan
pekali pupusan, k sebagai, a = (41tk)/A..
KAEDAH DAN UJI KAJI
Pekali pupusan, k ditentukan dari kaitan (3) di atas me1alui pengukuran
• an misi optik yang dilakukan dengan menggunakan alat fotospektrometer
dua alur (Shimadzu uv-160A) untuk se1ajarak gelombang dari 200 hingga 700
nm. Pengukuran indeks biasan dalan kajian ini dilakukan mengguna kaedah
pes 11gan minimum satu prisma berongga seperti yang dilaporkan oleh
penyelidikan sebe1um ini (Grange et aL 1976; Jenkins 1982; Mahmood and
Azizan 1988; Mahmood 1989). Indeks biasan, n ditentukan dengan kaitan
Hukum Snell seperti berikut,
n=
sin[(A + D)/2]
sin (N2) (4)
D dan A adalah masing-masing mewakili nilai sudut pesongan minimum dan
sudut puncak prisma berongga yang berkaitan. Kerana kaedah ini memerlukan
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pengamatan sinar cahaya oleh mata, oleh itu pengukuran indeks biasan dalam
kajian ini hanya dapat ditentukan pada seJa jarak gelombang 540-700 nm
sahaja, bersesuaian dengan sela keJuaran sinar laser dye R6G. Sela jarak
gelombang ini merangkumi sela jarak gelombang kebanyakan sinar keJuaran
laser dye R6G. Oleh itu kajian ini mampu untuk memberi maklumat mengenai
rambatan sinar laser dye dalam larutan medium laser yang berkaitan.
RASIL DAN PERBINCANGAN.
Rajah 1 menunjukkan plot pekali pupusan, k sebagai fungsi kepada jarak
gelombang. Untuk penyerapan dalam seJa sinar nampak 400-600 nm hasil uji
kaji ini menjeJaskan bahawa pekali pupusan optik larutan R6G tidak bergantung
kepada pelarut methanol atau ethanol. Kedua pelarut memberikan puncak
yang sarna setara dengan pengujaan paras tenaga So -Sj' Untukjarak gelombang
>600 nm, kedua-dua medium laser ini menjelaskan bahawa transmisi optik
hampir mencapai 100%. Pada seJa sinar uv pekali pupusan larutan R6G
dipengaruhi oleh jenis pelarut. Secara am, dalam sela ini R6G dalam pelarut
ethanol memberikan pekali pupusan yang lebih besar dari R6G dalam pelarut
methanol. Ciri penyerapan optik yang berlawanan dapat diperhatikan untuk
larutan Fluorescein dalam pelarut methanol dan ethanol. Keadaan ini
ditunjukkan pada Rajah 1 dan 2. Dapat diperhatikan bahawa untuk jarak
geJombang >490 nm, nilai k tidak dipengaruhi oleh bahan peJarut. Umumnya
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Rajah 1. Pekali pupusan, k sebagai fungsi kepada jarak gelombang,
!!!. Rhodamine 6G dalam ethanol
o Rhodamine 6G dalam methanol
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Rajah 2: Pekali pupusan. k sebagai fungsi kepada jarak gelombang, A
L1 Fluorescein dalam ethanol
Fluorescein dalam methnol
nilai k untuk larutan dye Fluorescein dalam methanol memberikan nilai k yang
lebih besar berbanding dengan Fluorescein dalam pelarut ethanol untuk sela sela
jarak gelombang < 490 nrn. Larutan Fluorescein dalam methanol dan ethanol
mernberikan nilai transmisi optik hampir 100% untukjarak gelombang > 570 nm.
Indeks biasan sebagai fungsi kepada jarak. gelornbang untuk larutan R6G
dan Fluorescein dalarn kedua-dua pelarut methanol dan ethanol masing-rnasing
ditunjukkan pada Rajah 3 dan 4. Untuk kes larutan R6G Rajah 3, jelas bahawa
R6G dalarn pelarut ethanol rnemberikan nilai indeks biasan yang lebih besar
daripada pelarut methanol pada keseluruhan sela jarak gelombang yang diukur
450-700 nm. Pada sinar rnerah 600 nrn, sebagai contoh perbezaan kedua nilai
indeks biasan direkodkan sebagai 1.3%. Umurnnya indeks biasan R6G dalam
ethanol dan methanol tidak rnenunjukkan pergantungan yang kuat kepada
jarak gelombang, kecuali untuk R6G dalam pelarut ethanol pada sela jarak
gelornbang <580 jelas bertambah dengan pengurangan jarak gelombang, serupa
dengan hasil yang dilaporkan oleh Leupacher and Penzkofer (1989). Garis
selanjar Rajah 3, menjelaskan nilai indeks biasan yang dilaporkan oleh Leupacher
and Penzkofer (1989) pada nilai kepekatan 0.1 molar dalam pelarut methanol.
Nilai indeks biasan oleh Leupacher and Penzkofer didapati bertambah dengan
cepat bila jarak gelornbang bertambah dari 500 hingga 540 nrn dan mengecil
dengan cepat bila jarak gelombang bertarnbah dari 540 hingga 600 nrn. Kadar
pengecilan indeks biasan pada sela jarak. gelombang ini adalah serupa dengan
nilai indeks biasan R6G dalam pelarut ethanol yang karni ukur. Rajah 4
menunjukan indeks biasan Fluorescein dalam methanol dan ethanol bergantung
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Rajah 3. Indeks biasan, n sebagai fungsi kepada jarak gelombang,
L1 Rhodamine 6G dalam ethanol
o Rhodamine 6G dalam methanol
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Rajah 4. Indeks biasan, n sebagai fungsi kepada jarak gelombang,
!!.. Fluorescein dalam ethanol
o Fluorescein dalam methanol
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kuat kepada nilai jarak ge1ombang. Untuk sela jarak ge10mbang > 640 nm,
indeks biasan bertambah dengan pertambahan jarak gelombang dan tidak
dipengaruhi oleh bahan pe1arut. Sementara pada se1a jarak gelombang <640
indeks biasan dipengaruhi oleh bahan pelarut dan berfungsi kepada jarak
ge10mbang . Pelarut ethanol memberikan nilai indeks biasan yang lebih besar
pada kese1uruhan sela jarak ge10mbang ini. Leupacher dan Penzkofer (1984)
menyatakan bahawa pergantungan kuat indeks biasan kepada jarak gelombang
untuk R6G menje1askan berlakunya superposisi antara dua bentuk serakan
Lorentzian hasil dan penyerapan So - S, pada 530 nm dan getaran So -SI pada
495 nm. Keadaan ini tidak je1as ke1ihatan pada kajian ini kerana pengukuran
indeks biasan tidak merangkumi selajarak gelombang yang berkaitan. Oleh itu
satu kajian yang lebih teliti dan menye1uruh adalah diperlukan untuk medium
laser dye, termasuk kesan suhu dan kadar pengaliran medium laser dalam
rongga tiub laser terhadap pemalar optik.
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